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Sygn. USK/DZP/PN-6/2017
                                                   

    Wrocław, 2017-02-08
Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii (2) powtórzenie pakietów nr 6,8,10; USK/DZP/PN-6/2017
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

 Pakiet 6

1/. Czy Zamawiający w ramach punktu 1 wymaga, aby światłowód posiadał na stałe zintegrowany adapter łączący się bezpośrednio z gniazdem źródła światła typu Karl Storz?
Odpowiedź: 

Tak

2/. Czy Zamawiający w ramach punktu 2 wymaga potwierdzenia kompatybilności optyki o średnicy 4mm, długości 30cm, kącie patrzenia 30 stopni, przez producenta posiadanych płaszczy resektoskopu 26 CH?
Odpowiedź: 

Tak

3/. Czy Zamawiający w ramach punktu 4  wymaga potwierdzenia kompatybilności kleszczy optycznych biopsyjnych, kubełkowych, obie bransze ruchome, przez producenta posiadanych płaszczy oraz optyk?
Odpowiedź: 

Tak

4/. Czy Zamawiający w ramach punktu 5 wymaga potwierdzenia kompatybilności płaszcza resektoskopu przepływowego 26CH, dziób skośny obrotowy, przez producenta posiadanego elementu roboczego resektoskopu oraz płaszcza?
Odpowiedź: 

Tak

5/. Czy Zamawiający w ramach punktu 7 miał na myśli kleszcze optyczne do posiadanego cystoskopu, a nie „uroterorenoskopu”? Jeżeli tak, to czy wymaga potwierdzenia kompatybilności tych kleszczy przez producenta posiadanych optyk o kącie patrzenia 30 stopni i posiadanego cystoskopu? 
Odpowiedź: 

Tak

6/. Czy Zamawiający w ramach punktu 15 i 16 opisując zawory  do bronchoskopu  firmy Karl Storz typ 11001BN1 zawarł wymóg kompatybilności z konkretnym bronchofiberoskopem firmy Karl Storz typ 11001BN1 posiadanym przez Zamawiającego? Czy Zamawiający tym samym wymaga potwierdzenia kompatybilności zaworów przez producenta posiadanego bronchofiberoskopu?
Odpowiedź: 

Tak

7/. Czy Zamawiający w ramach punktu 17 wymaga kompatybilności pętli tnących, zagiętych 24CH z elementem roboczym resektoskopu firmy Karl Storz? Czy Zamawiający tym samym  wymaga potwierdzenia kompatybilności tych pętli przez producenta posiadanego elementu roboczego? Potwierdzenie kompatybilności pętli z elementem roboczym  przez producenta elementu roboczego, gwarantuje bezpieczeństwo używania tego sprzętu przez Zamawiającego.

Odpowiedź: 

Tak
W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.
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