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Sygn. USK/DZP/PN-106/2019
                                                   



Wrocław, 2019-07-29
Dotyczy:  Dostawa sprzętu na potrzeby Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 

USK/DZP/PN-106/2019
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Dotyczy przedmiotu zamówienia: 
Pakiet 8 pulsoksymetr 
1. Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy pulsoksymetru renomowanej amerykańskiej firmy MAsimo w technologii Masimo SET , uznanej jako tzw. ”złoty standard pomiarów pulsoksymetrycznych” o następujących parametrach: 

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza
Pulskoksymetr napalcowy, kolorowy wyświetlacz LCD, alarmy wizualne, z częstotliwością tętna : 25 - 240 bpm; przy spełnianiu pozostałych wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych a nawet je przewyższając. 

2. Czy ze względu na najczęściej występujące problemy podczas pomiarów pulsoksymetrycznych , tzn. pomiar w ruchu, pacjenci we wstrząsie, z drgawkami, pacjenci z zimnymi kończynami, bardzo niską perfuzją, oraz tym, ze pomiar saturacji, polega na pomiarze wysycenia krwi tętniczej, a w trakcie ruchu pacjenta sztucznie wzbudza się również puls żylny, co powoduje, że dochodzi do wymieszania wysokiej wartości wysycenia tętniczego z niską wartością wysycenia żylnego, a w konsekwencji tego dochodzi do błędów pomiarowych i fałszywych alarmów. Czy Zamawiający wymaga, żeby pulsoksymetr napalcowy był w technologii saturacji, która eliminuje puls żylny, dzięki czemu wykazuje minimum 97 % prawdziwych alarmów i eliminuje minimum 95 % fałszywych alarmów, ( potwierdzone niezależnymi badaniami Klinicznymi )” 

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy: 
1. Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kar umownych w §11 ust. 1 wzoru umowy na 10% wartości brutto niewykorzystanej części umowy. Naliczanie kary od wartości zrealizowanej już prawidłowo umowy jest nadużyciem. 
Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ
2. Zwracamy się z prośbą o zmianę §11 ust. 2 wzoru umowy na następujący: „Za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru lub też za opóźnienie w dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 4, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości towaru dostarczonego z opóźnieniem za każdy dzień opóźnienia oraz Wykonawca pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu koniecznego do zabezpieczenia funkcjonowania Szpitala w ilości wskazanej przez Zamawiającego za każdy dzień opóźnienia.” 
Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

3. Zwracamy się z prośbą o zmianę §11 ust. 2 wzoru umowy na następujący: „Za opóźnienie w wykonaniu planowanego przeglądu okresowego o ile nie nastąpiło ono z winy Zamawiającego, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5 % wartości brutto naprawianego sprzetu za każdy dzień opóźnienia powyżej 1 roku od daty instalacji lub poprzedniego przeglądu. 
Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

4. Zwracamy się z prośbą o rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego i tym samym o usunięcie § 11 ust 5. 

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty. 
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