
 

 

Wrocław, dnia 6.06.2022 r. 

Nr sprawy: DZP.242.272.2022   

 

Dotyczy: dostawa akcesoriów zużywalnych do sprzętów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego – 

powtórzenie. 

 

Pytanie do pozycji 1,2,3,4. 

 

Cylinder miarowy PP typ wysoki z pięciokątną podstawą i skalą tłoczoną Wysoka przejrzystość. 

Nie absorbuje chemikaliów. Pojemność 500ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.   

 

 

Cylinder miarowy PP typ wysoki z pięciokątną podstawą i skalą tłoczoną Wysoka przejrzystość. 

Nie absorbuje chemikaliów. Pojemność 1000ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.   

 

 

Cylinder miarowy PP typ wysoki z pięciokątną podstawą i skalą tłoczoną Wysoka przejrzystość. 

Nie absorbuje chemikaliów. Pojemność 100ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.   

 

 

Cylinder miarowy PP typ wysoki z pięciokątną podstawą i skalą tłoczoną Wysoka przejrzystość. 

Nie absorbuje chemikaliów. Pojemność 50ml?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.   

 

 
 

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww.  odpowiedzi 
w treści oferty.   

 

Z upoważnienia  Dyrektora 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 
im. Jana Mikulicza – Radeckiego 

we Wrocławiu 
 

Magda Jellin 
 Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych 


